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Введение
!Меры безопасности.
К сборке и эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее

руководство по эксплуатации и конструкцию изделия.
Медицинский персонал должен работать в перчатках!
Варианты исполнения изделий представлены в Таблице 1.
Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с содержанием разделов

«Технические характеристики», «Устройство», «Правила эксплуатации и требования по технике
безопасности», «Комплект поставки» и «Гарантии изготовителя».

1. Назначение
1.1. Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-013-13305037-2010

(далее – мебель, изделия) предназначенный для оснащения медицинских лабораторий лечебно-
профилактических учреждений широкого профиля, а именно: для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения, подготовки, обработки и перемещения медицинских
инструментов, реагентов, реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного медицинского оборудования и лабораторной
медицинской техники..

Нестерильные изделия для многократного применения.
Мебель применяется в клинико-диагностических лабораториях.
Потенциальные пользователи:
врач-лаборант, работник клинико-диагностической лаборатории.
Показания к применению:
– хранение медицинских инструментов и приборов;
– размещение, подготовка, обработка и перемещение медицинских инструментов, реагентов,

реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий;
– проведение лабораторных исследований в клинико-диагностической лаборатории.
Противопоказания:
Не выявлены.
Побочное действие:
При использовании мебели необходимо руководствоваться правилами работы с

лабораторной мебелью. Температура приборов или посуды, находящейся на поверхности
столешниц и полок медицинских изделий, не должна превышать +100℃, возможно получить ожог

Индивидуальная непереносимость материалов.
Специфичное назначение составляющих медицинского изделия указаны в таблице:

Наименование изделия Условное
обозначение Специфичное назначение

Стол врача-лаборанта СВЛ-1 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

СВЛ-2
СВЛ-3

СКДЛ 1-1
СКДЛ 1-2
СКДЛ 1-3
СКДЛ 1-4
СЛ-3
СЛ-4

Стол вспомогательный
угловой

СКДЛ 3-1 Стол предназначен для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
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Наименование изделия Условное
обозначение Специфичное назначение

аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол вспомогательный
угловой с мойкой

СКДЛ 3-2 Стол предназначен для размещения, подготовки и
обработки медицинских инструментов, реагентов,
реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол для физических
исследований

СКДЛ 2-1 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол для химических
исследований

СКДЛ 2-2 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения, подготовки и
обработки медицинских инструментов, реагентов,
реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол лабораторный с
надставкой

СЛН-1 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол лабораторный СУ 850 Стол предназначен для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол лабораторный УНИКА С 600 Стол предназначен для размещения и подготовки,
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

С 900
С 1200
С 1500
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Наименование изделия Условное
обозначение Специфичное назначение

Стол островной СКДЛ-4 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

СКДЛ 4-2

Стол островной с мойкой СКДЛ 4-1 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения, подготовки и
обработки медицинских инструментов, реагентов,
реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол-тумба с двойной
мойкой

СТМ-2 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения, подготовки и
обработки медицинских инструментов, реагентов,
реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Стол-тумба с мойкой СТМ-1 Стол предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения, подготовки и
обработки медицинских инструментов, реагентов,
реактивов, лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

СТСМ-2

СТСМ-3

СТСМ-4

Тележка ТП-1 Тележка предназначена для размещения и перемещения
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

Тумба для хранения
лабораторного
инструментария и расходных
материалов

ТП 1-1 Тумба предназначена для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения и перемещения
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,
используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

ТП 1-2

ТП 1-3

ТП 1-4

Тумба лабораторная СТС-1 Тумба предназначена для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения и подготовки
медицинских инструментов, реагентов, реактивов,
лабораторных приборов и медицинских изделий,

СТС-2
СТС-3
СТС-4
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Наименование изделия Условное
обозначение Специфичное назначение

используемые при проведении всевозможных
биологических анализов и химических, химико-
аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

СТС-5
ТК 600-1
ТК 600-2
ТК 600-3
ТК 600-4
ТК 900-1
ТПП-1
ТПП-2

Шкаф для лабораторной
посуды

ШЛ 1-1 Шкаф предназначен для хранения, размещения
лабораторной посуды, используемой при проведении
всевозможных биологических анализов и химических,
химико-аналитических работ с применением лабораторного
медицинского оборудования и лабораторной медицинской
техники

ШЛ 1-2

Шкаф медицинский
двустворчатый

ШДО-1 Шкаф предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения медицинских
инструментов, реагентов, реактивов, лабораторных
приборов и медицинских изделий, используемые при
проведении всевозможных биологических анализов и
химических, химико-аналитических работ с применением
лабораторного медицинского оборудования и лабораторной
медицинской техники

ШК-1

ШОН-1

ШХИ-1

Шкаф медицинский навесной ШМН-1 Шкаф предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения медицинских
инструментов, реагентов, реактивов, лабораторных
приборов и медицинских изделий, используемые при
проведении всевозможных биологических анализов и
химических, химико-аналитических работ с применением
лабораторного медицинского оборудования и лабораторной
медицинской техник

ШМН-2

Шкаф медицинский
одностворчатый

ШМ-1 Шкаф предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения медицинских
инструментов, реагентов, реактивов, лабораторных
приборов и медицинских изделий, используемые при
проведении всевозможных биологических анализов и
химических, химико-аналитических работ с применением
лабораторного медицинского оборудования и лабораторной
медицинской техники

ШМ-2

Шкаф медицинский
одностворчатый с сейфом

ШМ-3 Шкаф предназначен для хранения медицинских
инструментов и приборов, для размещения медицинских
инструментов, реагентов, реактивов, лабораторных
приборов и медицинских изделий, используемые при
проведении всевозможных биологических анализов и
химических, химико-аналитических работ с применением
лабораторного медицинского оборудования и лабораторной
медицинской техники
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2. Технические характеристики
2.1. Технические характеристики

Условное
обозначение

Габаритные размеры
стандартного исполнения

(ширина×глубина×высота), мм

Диапазон изменения размеров, мм Диапазон
массы,
кгширина глубина высота

СВЛ-1 1200×600×750/850 1000 – 2000 400 – 900 750 – 1000 26 – 83
СВЛ-2 1200×600×750/850 1000 – 2000 400 – 900 750 – 1000 29 – 85
СВЛ-3 1200×600×750/850 1000 – 2000 400 – 1000 750 – 1000 34 – 96

СКДЛ 1-1 1200×600×850 500 – 1499 400 – 1000 750 – 1000 12 – 58
СКДЛ 1-2 1200×600×750 500 – 1499 400 – 1000 750 – 1000 12 – 58
СКДЛ 1-3 1500×600×850 1500 – 2700 400 – 1000 750 – 1000 26 – 90
СКДЛ 1-4 1500×600×750 1500 – 2700 400 – 1000 750 – 1000 26 – 90
СЛ-3 1500×600×750/850 1500 – 2700 400 – 900 750 – 1000 49 – 114
СЛ-4 2700×600×750/850 2500 – 3500 400 – 900 750 – 1000 72 – 151

СКДЛ 3-1 850×850×850 600 – 1000 600 – 1000 750 – 1000 25 – 68
СКДЛ 3-2 850×850×850 600 – 1000 600 – 1000 750 – 1000 39 – 73
СКДЛ 2-1 1500×600×850 1200 – 3000 400 – 1000 850 – 1000 67 – 233
СКДЛ 2-2 1500×600×850 1200 – 3000 400 – 900 850 – 1000 89 – 212
СЛН-1 1200×600×1700(750/850) 900 – 2000 400 – 1000 1600 – 1900 23 – 45
СУ 850 850×850×850 600 – 1000 600 – 1000 750 – 850 21 – 41
С 600 600×600×850 500 – 899 500 – 900 750 – 1000 13 – 39
С 900 900×600×850 900 – 1199 500 – 900 750 – 1000 19 – 46
С 1200 1200×600×850 1200 – 1499 500 – 900 750 – 1000 24 – 55
С 1500 1500×600×850 1500 – 2200 500 – 900 750 – 1000 28 – 73
СКДЛ-4 1500×1200×1500 1000 – 2700 1000 – 2000 1400 – 2000 116 – 355
СКДЛ 4-2 2700×1200×1500 1500 – 3000 1000 – 2000 1400 – 2000 170 – 347
СКДЛ 4-1 2200×1200×1500 1500 – 3000 1000 – 2000 1400 – 2000 170 – 347
СТМ-2 900×600×850 750 – 1200 400 – 900 850 – 1000 57 – 100
СТМ-1 600×600×850 400 – 749 400 – 900 850 – 1000 21 – 50
СТСМ-2 900×600×850 750 – 1200 400 – 900 850 – 1000 52 – 110
СТСМ-3 900×600×850 750 – 1200 400 – 1000 850 – 1000 52 – 110
СТСМ-4 900×600×850 750 – 1200 400 – 900 850 – 1000 52 – 110
ТП-1 600×400×830 500 – 1300 300 – 700 700 – 1300 7 – 20
ТП 1-1 400×500×670 350 – 549 350 – 700 550 – 1000 13 – 41
ТП 1-2 400×500×670 350 – 549 350 – 700 550 – 1000 16 – 45
ТП 1-3 400×500×670 350 – 549 350 – 700 550 – 1000 19 – 49
ТП 1-4 400×500×670 350 – 549 350 – 700 550 – 1000 22 – 52
СТС-1 600×600×850 350 – 749 350 – 1000 600 – 1100 12 – 62
СТС-2 900×600×850 750 – 1200 350 – 1000 600 – 1100 22 – 89
СТС-3 600×600×850 350 – 749 350 – 1000 600 – 1100 20 – 72
СТС-4 900×600×850 750 – 1200 350 – 1000 600 – 1100 29 – 99
СТС-5 900×600×850 750 – 1200 350 – 1000 600 – 1100 32 – 106
ТК 600-1 600×500×700 550 – 749 350 – 1000 550 – 1000 18 – 66
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Условное
обозначение

Габаритные размеры
стандартного исполнения

(ширина×глубина×высота), мм

Диапазон изменения размеров, мм Диапазон
массы,
кгширина глубина высота

ТК 600-2 600×500×700 550 – 749 350 – 1000 550 – 1000 22 – 71
ТК 600-3 600×500×700 550 – 749 350 – 1000 550 – 1000 29 – 75
ТК 600-4 600×500×700 550 – 749 350 – 1000 550 – 1000 31 – 78
ТК 900-1 900×500×700 750 – 1200 350 – 1000 550 – 1000 23 – 94
ТПП-1 450×400×900 350 – 750 350 – 1000 550 – 1000 19 – 81
ТПП-2 450×400×900 350 – 750 350 – 1000 550 – 1000 14 – 71
ШЛ 1-1 900×400×1700 700 – 1200 200 – 700 1350 – 2200 34 – 143
ШЛ 1-2 900×400×1700 700 – 1200 200 – 700 1350 – 2200 34 – 143
ШДО-1 900×550×1900 700 – 1200 200 – 700 1350 – 2200 32 – 127
ШК-1 900×500×1350 700 – 1200 300 – 700 1000 – 2200 65 – 236
ШОН-1 900×400×1900 700 – 1200 200 – 700 1350 – 2200 35 – 150
ШХИ-1 900×400×1900 700 – 1200 200 – 700 1350 – 2200 36 – 145
ШМН-1 900×300/400×450 350 – 1200 250 – 600 200 – 900 7 – 60
ШМН-2 900×300/400×450 350– 1200 250 – 600 200 – 900 7 – 61
ШМ-1 475×400×1700 350 – 699 200 – 700 1350 – 2200 20 – 91
ШМ-2 475×400×1700 350 – 699 200 – 700 1350 – 2200 20 – 91
ШМ-3 475×400×1700 350 – 699 200 – 700 1350 – 2200 24 – 99
2.2. Описание изделий
Описание, основные параметры и габаритные размеры мебели указаны в документе

«Паспорт изделия» для каждого варианта исполнения.
Средний срок службы изделий до списания не менее 8 лет. За критерий предельного

состояния изделий принимается состояние, при котором восстановление работоспособности
нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2.3. Номинальная распределенная нагрузочная способность для каждого варианта
исполнения указана в эксплуатационной документации (паспорте).

Столешницы столов, столов-тумб и тумб, полки и дно ящиков выдерживают предельную
рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой:

– на столешницу столов, тумб и столов-тумб – 60±1,0 кг;
– на полку и дно ящика – 20±1,0 кг;
– на полку стеклянную – 8±1,0 кг.
Полки тележки должны выдерживают предельную рабочую равномерно-распределенную

нагрузку массой не менее 5 кг на каждую полку.
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3. Комплектация
Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-013-13305037-2010

В составе:

1. стол врача-лаборанта, модельный ряд: СВЛ-1, СВЛ-2, СВЛ-3, СКДЛ 1-1, СКДЛ 1-2, СКДЛ 1-3, СКДЛ
1-4, СЛ-3, СЛ-4 – 1 шт.;

2. стол вспомогательный угловой СКДЛ 3-1 (при необходимости) – 1 шт.;
3. стол вспомогательный угловой с мойкой СКДЛ 3-2 (при необходимости) – 1 шт.;
4. стол для физических исследований СКДЛ 2-1 (при необходимости) – 1 шт.;
5. стол для химических исследований СКДЛ 2-2 (при необходимости) – 1 шт.;
6. стол лабораторный с надставкой СЛН-1 (при необходимости) – 1 шт.;
7. стол лабораторный СУ 850 (при необходимости) – 1 шт.;
8. стол лабораторный УНИКА, модельный ряд: С 600, С 900, С 1200, С 1500 (при необходимости) – 1 шт.;
9. стол островной, модельный ряд: СКДЛ-4, СКДЛ 4-2 (при необходимости) – 1 шт.;
10. стол островной с мойкой СКДЛ 4-1 (при необходимости) – 1 шт.;
11. стол-тумба с двойной мойкой СТМ-2 (при необходимости) – 1 шт.;
12. стол-тумба с мойкой, модельный ряд: СТМ-1, СТСМ-2, СТСМ-3, СТСМ-4 (при необходимости) – 1 шт.;
13. тележка ТП-1 (при необходимости) – 1 шт.;
14. тумба для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов, модельный ряд: ТП 1-1,

ТП 1-2, ТП 1-3, ТП 1-4 – 1 шт.;
15. тумба лабораторная, модельный ряд: СТС-1, СТС-2, СТС-3, СТС-4, СТС-5, ТК 600-1, ТК 600-2, ТК

600-3, ТК 600-4, ТК 900-1, ТПП-1, ТПП-2 (при необходимости) – 1 шт.;
16. шкаф для лабораторной посуды, модельный ряд: ШЛ 1-1, ШЛ 1-2 (при необходимости) – 1 шт.;
17. шкаф медицинский двустворчатый, модельный ряд: ШДО-1, ШК-1, ШОН-1, ШХИ-1 (при

необходимости) – 1 шт.;
18. шкаф медицинский навесной, модельный ряд: ШМН-1, ШМН-2 (при необходимости) – 1 шт.;
19. шкаф медицинский одностворчатый, модельный ряд: ШМ-1, ШМ-2 (при необходимости) – 1 шт.;
20. шкаф медицинский одностворчатый с сейфом ШМ-3 (при необходимости) – 1 шт.;
21. руководство по эксплуатации – 1 шт.
22. паспорт – 1 шт.
Обращаем внимание! На маркировке изделий зафиксирован идентификационный номер:

XXX.YYYY.ZZZZZZZ
где: XXX – номер заказа, по которому изготовлено изделие; YYYY – год запуска изделия в
производство; ZZZZZZZ – цифровой артикул изделия)
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4. Правила эксплуатации и требования по технике безопасности
4.1. Изделия поставляются:
4.1.1. В разобранном виде поставляются следующие изделия:

– стол врача-лаборанта, модельный ряд: СЛ-4;
– стол вспомогательный угловой с мойкой СКДЛ 3-2;
– стол для химических исследований СКДЛ 2-2;
– стол островной, модельный ряд: СКДЛ-4, СКДЛ 4-2;
– стол островной с мойкой СКДЛ 4-1;
– стол-тумба с двойной мойкой СТМ-2;
– стол-тумба с мойкой, модельный ряд: СТМ-1, СТСМ-2, СТСМ-3, СТСМ-4.

Инструкция по сборке предоставлена в приложении А.
4.1.2. Остальные варианты поставляются в собранном виде.
4.2. Эксплуатация изделий должна происходить в соответствии с назначением.
4.3. Изделия предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от

+10 ℃ до + 35 ℃ и относительной влажности воздуха не более 80 % при + 25 ℃. После
транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур, перед распаковкой
изделия необходимо выдержать в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.4. Для долговечной работы:
 не рекомендуется подвергать поверхности изделий ударам и значительному локальному

нагреву;
 рекомендуется содержать в чистоте все поверхности изделий.
4.5. При загрязнении поверхностей необходимо произвести влажную уборку и обработать

дезинфицирующими средствами. Влажную уборку и дезинфекцию необходимо проводить мягкой
салфеткой, смоченной дезинфицирующим агентом. Салфетка должна быть хорошо отжата.
Дезинфекция должна проводиться по МУ-287-113 3%-ым раствором перекиси водорода с
добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ым раствором
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

4.6. Мебель нельзя устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам
тепла (к радиаторам отопления и другим отопительным приборам), а также располагать в
непосредственной близости к системам кондиционирования, вентиляции и увлажнения воздуха.

4.7. Берегите мебель от механических повреждений. Во избежание царапин и трещин
старайтесь не допускать падения острых и тяжелых предметов на поверхность мебели.

4.8. Нагрузка на ящики и полки:
При эксплуатации мебели все тяжелые предметы следует размещать внутри таким образом,

чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей площади, а также обеспечить
необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

а) вещи на полках рекомендуется размещать по следующему принципу: более тяжелые –
ближе к краям (опора), более легкие – ближе к центру.

б) высокие предметы мебели (многоярусные шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется больше
нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости.

4.15. Во избежание перекосов дверей и ящиков предметов мебели, их рекомендуется
держать закрытыми.

4.16. Эксплуатация и уход за столешницами и стеновыми панелями.
1) регулярно протирайте рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих

средств.
2) нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислотосодержащие,

порошковые средства.
3) жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно удалена.
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4) чистка лёгких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой
ткани, губки и т.п.

5) чистящие средства, содержащие воск, а также средства для полировки мебели оставляют
на обрабатываемых поверхностях налёт, поэтому их использование противопоказано.

6) после влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо.
4.17. Уход за фурнитурой:
1) после определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели

(петли, колеса, механизмы выдвижения и т.п.) могут утратить оптимальную регулировку и смазку,
выполненные во время сборки мебели. Подобные явления могут выражаться в скрипе,
затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается
путем своевременной регулировки рабочих механизмов. При ослаблении узлов резьбовых
соединений необходимо их периодически подтягивать.

4.18. Если отдельно стоящее изделие располагается в нише (изделие ограничено по
периметру, например, стенами, полом и потолком помещения), то между граничащими
элементами и изделием может образоваться технологический зазор не менее 16 мм на каждую
сторону, если иное не оговорено условиями договора.

4.19. Если в помещении установлен натяжной потолок, то минимальный зазор между
верхним элементом изделия и потолком составляет 10 см.

5. Правила транспортирования, хранения
5.1. Изделия транспортируют всеми видами крытого транспорта в крытых транспортных

средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов,
действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.
5.2. Изделия должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1

по ГОСТ 15150.

6. Дезинфекция и утилизация
6.1. Поверхности мебели дезинфицируют по МУ-287-113 3%-ым раствором перекиси

водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ым
раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

6.2. Изделия по окончанию срока службы и при потере потребительских свойств должны
утилизироваться их непосредственным правообладателем с учетом требований СанПиН 2.1.3684 и
прочими действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации
медицинских изделий и материалов, из которых они изготовлены.

7. Техническое обслуживание и ремонт
7.1. Ввод в эксплуатацию мебели по месту применения включает в себя работы по её

распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке и регулировке, сдаче-приемке в
эксплуатацию.

7.2. Ввод в эксплуатацию мебели производится в соответствии с условиями договора
(контракта) поставки силами собственных служб технического обслуживания изготовителя или
силами уполномоченных служб технического обслуживания, а также в соответствии с указаниями,
содержащимися в эксплуатационной документации.

7.3. Периодичность технического обслуживания медицинской мебели не устанавливается.
Основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по техническому
обслуживанию и ремонту служат результаты контроля пользователем технического состояния
изделия.
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7.4. Техническое состояние изделия в процессе эксплуатации определяется визуально и
проверкой в действии (функциональный контроль).

7.5. Изготовитель обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и
бесплатный ремонт дефектов поставленной мебели, возникших по вине изготовителя, силами
собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

7.6. Изготовитель обеспечивает в послегарантийный период на договорной основе
техническое обслуживание и ремонт поставленной мебели силами собственных или
уполномоченных служб технического обслуживания.

7.7. Техническое обслуживание и ремонт могут выполняться как на месте эксплуатации
изделия, так и на производственных площадях службы технического обслуживания мебели в
зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки изделия

8. Гарантийные обязательства
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических

условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня продажи.

9. Сведения о рекламации
При появлении неисправностей, влияющих на работу Набор мебели для клинико-

диагностических лабораторий по ТУ 9452-013-13305037-2010 в период гарантийного срока
эксплуатации, претензии направлять по адресу:

ООО «ЛАБРОМЕД»
141407, Московская область, город Химки, Куркинское шоссе, строение 2, помещение 501,

офис № 5.1
Тел: +7 (495) 380-22-87, +7 (495) 380-22-78
E-mail: labromed@labromed.ru
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10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока медицинского изделия

Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 9452-013-13305037-2010:

Номер и дата выпуска
(дата выпуска) (номер выпуска) (артикул)

Приобретен
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию
(дата ввода в эксплуатацию)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
Города

(дата ввода в эксплуатацию)

Руководитель ремонтного предприятия
(подпись, М.П.)
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Перечень нормативной документации :
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические
требования

ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические
требования

МУ-287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и
стерилизации изделий медицинского назначения

ТУ 6-01-4689387-16-89 Хлорамин Б технический
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий"
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Приложение A) Инструкция по сборке
A.1) Стол врача-лаборанта, модель СЛ-4
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A.2) Стол вспомогательный угловой с мойкой, модель СКДЛ 3-2
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A.3) Стол для химических исследований, модель СКДЛ 2-2
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A.4) Стол островной, модель СКДЛ-4
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A.5) Стол островной, модель СКДЛ 4-2
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A.6) Стол островной с мойкой, модель СКДЛ 4-1
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A.7) Стол-тумба с двойной мойкой, модель СТМ-2
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A.8) Стол-тумба с мойкой, модель СТМ-1
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A.9) Стол-тумба с мойкой, модель СТСМ-2
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A.10)Стол-тумба с мойкой, модель СТСМ-3
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A.11)Стол-тумба с мойкой, модель СТСМ-4
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